采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货完成且经采购人验收合格后付一次性付清合同价款。

	2
	供货地点
	安徽省半汤温泉疗养院（采购人指定的地点）

	3
	供货期限
	合同签订后7日内交付全部货物

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 1年 



二、货物需求
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量

	1
	新型冠状病毒2019nCOV核酸检测试剂盒一、二
	1、检测原理：采用荧光PCR方法，三重荧光PCR技术，单管同时检测两个靶标基因和内标基因
2、 2、包装规格：96 人份/盒
3、 3、适用样本类型：口咽拭子、鼻咽拭子、痰液样本
★4、靶标基因：ORF1ab基因、N基因
★5、上样量：≤10μL
★6、最低检出限：≤500copies/mL
7、 7、精密度：Ct值变异系数（CV）＜5%
8、防污染体系：采用 UNG-dUTP 防污染措施，降低 PCR 扩增产物污染的可能性
9、内标：采用内源性内标，采用一段不含有靶标基因片段的假病毒，可对人源性样本和环境样本进行监测，避免假阴性 
★10、储存条件及有效期：在-25~ -15℃避光保存，有效期≥11个月，试剂稳定性高
11、 11、开盖后稳定性：试剂开瓶后，在2～8℃避光保存，有效期≥10天
★12、确保适用于医院现有设备平台：核酸提取仪（江苏蓝鲸生物医疗科技有限公司 Purifier  HT）,荧光定量PCR仪（西安天隆科技有限公司 Gentier 96R）。
★13、需提供2种产品，各产品采购数量由用户采购时确定。
	9600人份

	2
	核酸提取试剂盒一（磁珠法）
	1、包装规格： 96人份/盒。
2、预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。
3、检验原理：含有靶核酸的待分离样品经裂解液裂解细胞后，利用磁珠与DNA分子特异性地识别和高效结合，并利用磁性分离器使磁珠吸附于管壁，通过洗涤、洗脱、纯化过程得到高纯度的DNA。
4、主要组成成份：试剂盒由核酸提取试剂、磁棒套组成。
5、储存条件及有效期：试剂盒中所有组分可在室温（15-25）℃干燥条件下保存12个月。
6、适用仪器：适用于基于磁珠法吸附原理的核酸提取仪。
7、检验样本：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血清、血浆、淋巴液、粪便标本、环境样本、固体组织等。
★8、提取时间：10-25min，快速版程序小于15min
★9、提取检测线：低于500copy/ml
10、 CV值：重复提取的变异度小于0.05%
11、对结果的判定：荧光定量PCR检测Ct值判定结果。
★12、确保适用于医院现有设备平台：核酸提取仪（江苏蓝鲸生物医疗科技有限公司 Purifier  HT）,荧光定量PCR仪（西安天隆科技有限公司 Gentier 96R）。

	9600人份

	3
	单采管（配拭子）
	1、用途：适用于样本的收集、运输和储存等
2、产品型号：灭活型、非灭活型，保证不同场景使用
3、防护性能：具有生物安全袋，保证运输安全
4、包装规格：50T/盒、25T/盒
5、预期用途：采用有效的病毒保存工艺及特殊的植绒拭子，可用于临床新型冠状病毒、流感、禽流感（如H7N9）、手足口病毒、麻疹等病毒标本以及衣原体、支原体、脲原体等标本的采集及保存
6、主要组成部分：由含保存液的采样管、鼻拭子和/或咽拭子组成，拭子由植绒和ABS杆组成
7、病毒保存液：根据不同采样需求（单采，5混1，10混1，20混1），病毒保存液含量不同
1. 单采，病毒保存液3mL
1. 5混1，病毒保存液3mL
1. 10混1，病毒保存液6mL
1. 20混1，病毒保存液12mL
★ 8、管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计; 管帽为聚丙烯材质，采用大螺旋内扣设计，管径：≧14.8mm
★ 9、外观形态：易于观察、辨识的颜色
10、主要成分：异硫氰酸胍、酚红、磷酸缓冲液、核酸保护剂，保证病毒核酸完整性
★ 11、储存条件及有效期：可在4-30 度下保存≧12 个月。
	1000支

	4
	10混1混采管（配拭子）
	
	1000支


注：
1、表中标★技术参数须满足或优于采购文件要求，否则响应无效，单个货物非★技术参数有4条及以上未响应的（未响应系指存在负偏离），响应无效。
2、供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、仓库存贮费、现场落地、验收等工作所发生的一切应有费用。
3、清单中未列项的辅材、配套耗材（如吸头、PCR封板膜、PCR板等）以及为完成供货可能发生的其他费用供应商自行测算并包含在报价中。
4、结算时按实际供货量及成交单价按实结算。

三、验收要求
1、物证相符:所送试剂或试剂盒必须具有名称、规格、生产企业、有效期、批准文号、执行标准必须与合同所附产品注册证相符。同时附试剂或试剂盒的检验合格报告，检验项目必须齐全并与执行标准相符。
2、外观：所送试剂或试剂盒的外包装、内包装必须完好，无破损、无污染。
3、储运条件：储运条件必须与试剂盒所标注的相符，需干冰或冰袋保存运输的，验收试剂或试剂盒是否完全处于干冰或冰袋的环境中，以防试剂失效或降解。

四、其他要求
1、所投产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部门颁发的标准，无部门标准的，符合行业标准。
2、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
3、若产品的外包装及产品破损、受潮等由供方无条件负责。
4、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
5、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。


